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El presente proyecto tiene como objetivo estandarizar el protocolo de diazotización para la 
determinación de nitritos en cuerpos de agua provenientes de los municipios de Villa del Rosario, Los 
Patios y San José de Cúcuta, por medio del método espectrofométrico ultravioleta- visible. Se utilizó 
una investigación experimental analítica de tipo cuantitativo para medir variables de control de calidad 
de los componentes. Se lograron implementar los procedimientos de calibración de material de vidriería 
y equipos, para la determinación de nitritos en cuerpos de agua. Igualmente, se estableció la metodología 
para la aplicación del protocolo de análisis de NO2 por diazotización en muestras de agua superficial, 
subterránea y residual, provenientes de diferentes municipios previamente determinados del 
departamento. Se estandarizó el proceso para la determinación de nitritos, por medio del método 
espectrofotométrico ultra violeta-visible. Por último, se diseñaron los manuales correspondientes para la 
determinación de nitritos conforme a la metodología aplicada según la Norma Técnica Colombiana NTC 
4782 actualizada en el año 2000. 
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