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El objetivo de este proyecto fue confirmar e implementar el método solidos 2540 B, C, D, y F 

bajo los lineamientos de Standard Methods edición  22 de 2012 y criterios de calidad 

establecidos por el laboratorio. Se prepararon blancos de laboratorio fortificado (LFB) los 

cuales fueron sometidos a los procedimientos descritos por el método 2540 B, C y D. El 

método establece datos de precisión para demostrar si es apto para ser empleado, para una 

desviación estándar de 6,0 mg/L para Solidos Totales (ST), 21,20 mg/L para Solidos 

Disueltos Totales (SDT) y 24 mg/L para Solidos Suspendidos Totales (SST). Con los 

resultados obtenidos se realizaron los respectivos cálculos arrojando desviaciones de 5,85 

mg/L para Solidos totales, 4,91 mg/L para solidos disueltos y 3,88 mg/L para solidos 

suspendidos. En cuanto a los solidos sedimentables (SS) se siguió el procedimiento como lo 

indica el método. Los procedimientos y los LFB empleados son adecuados para hacer la 

confirmación del método.  
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